DEFIBRILATOR CiHAZI BATARYAS] YEDEK PARCA ALIM SARTNAMESi

1. Bu Teknik sartname Hastanemiz Cocuk Acil Unitesinde kullanilan Zoll Marka R-Series Plus
Model AF12F023048 seri numarah Defibrilatér cihaz bataryas! yedek parca ahmi igin
olusturulmustur,

Yedek parca tipi :

ELEKTRONIK KART: DIGER: [ ,

GENEL HUKUMLER

2. Istekliler Satin Alma biriminin https://ihale.gazi.edu.tr/ sayfasinda belirtilen ilan baslangi¢ ve
ilan bitig tarihleri arasinda proforma teklif génderebilirler.

3. lsteklilerin proforma teklif kagidi tzerinde, sirketin tam ismi , logosu , acik adresi , iletisim
nNumarasi, mail adresi okunur sekilde yer almalidir .

4. Teklifierin degerlendirilmesi sonucy siparis formu istekliye mail ile gonderilecektir.

5. lIstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine godnderecek olup
03122027452 telefon numaras satin alma dogrudan temin biriminden attiklari proforma
teklifin ilgili yere ulasip ulasmadigindan emin olacaklardir. .

6. istekliler is bitiminde 1slak imzali, fatura ve siparis formunu Hastanemiz Merkez Depo Fatura

birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumiy
tutulamaz,

TEKNIK HOKUMLER

7.
8.

10.
11.

12.

13.

14,

15.

16.
17.

Istekliler yedek parca kodunu elektronik kart harig, proforma fatura Uzerine yazacaklardir.
istekliler Elektronik kart hari¢ diger {riinler icin firma kaseli okunur, Gzerinde riin gorselleri
olacak sekilde teklifle birlikte katalog gondereceklerdir.

istekliler Griinlerinin orijinal veya uyumlu iiriin mij olduklarini proforma teklif Uzerine okunur
sekilde yazacaklardr.

10.8V, 5.8 Ah, 63 Wh 6zelliginde olacaktir.

Alinan yedek pargalarin cihaza takilmas: istekli tarafindan Tibbi Cihaz Bakim Onarim birimi
gozetiminde hastanemizde yapilacaktir.

Yedek parcalarin cihazlara yazihm sal uyumsuzluk saglamas! durumunda tcretsiz yazilim
yUklemesi istekliler tarafindan yapilacaktir.

Cihaz (zerinden Cikan eski yedek parcalar Tibbi Cihaz Bakim Onarim Birimine Teslim
edilecektir,

istekli tarafindan cihaza yedek parca takilirken cihazda olusabilecek tiim olumsuz olaylardan
istekli sorumludur.

Yedek parca garantisi 1 ( bir) yildir.

Teklif edilen triinler kullanilmamis ve ambalajinda olmalidir.

Proforma teklif génderen istekliler tiim teknik sartname maddelerini kabul etmis olur.




